
Instrucțiuni de utilizare  

Monosyn® Quick 

Descriere 

Monosyn® Quick este un material de sutură chirurgicală steril, sintetic, absorbabil, 

monofilament realizat dintr-un copolimer tribloc format din glicolidă (72%), ε-caprolactonă 

(14%) și carbonat de trimetilen (14%), care este disponibil exclusiv nevopsit (culoare naturală 

bej). Un polimer, cu o greutate moleculară mai mică decât cea utilizată pentru Monosyn® 

obișnuit duce la pierderea rapidă a rezistenței la tracțiune caracteristică produsului Monosyn® 

Quick. 

Monosyn® Quick respectă toate cerințele Farmacopeea Europeană și Farmacopeea Statelor 

Unite pentru suturi sintetice monofilament sterile, absorbabile, cu excepția unor uşoare abateri 

ale diametrului suturii. 

 

Indicații 

Monosyn® Quick este utilizat pentru adaptarea țesuturilor moi și a membranelor mucoase, 

atunci când se consideră adecvată sprijinirea plăgii pe o perioadă de 7 zile. 

Principalele indicații sunt: 

- suturi dermice, în special în chirurgia pediatrică 

- epiziotomie (ginecologie) 

- circumcizie (urologie) 

 

Mod de aplicare 

Materialul de sutură trebuie selectat pe baza dimensiunii plăgii, a stării pacientului, a tehnicii 

de sutură și a experienței chirurgului. 

 

Mod de acțiune 

Produsul Monosyn® Quick provoacă o reacție inflamatorie foarte ușoară tipică unei reacții 

tisulare normale la un corp străin după aplicarea acestuia. Hidroliza produsului Monosyn® 

Quick în organism are ca rezultat în primul rând o pierdere a rezistenței la tracțiune a suturii, 

urmată de absorbția masei. La implantare, produsul Monosyn® Quick păstrează 70% – 80% 

din rezistența sa inițială la tracțiune după 5 zile și 20% – 30% rezistență la tracțiune după 10 

zile. Rezistența la tracțiune se pierde complet după 14 – 21 de zile. Monosyn® Quick este 

aproape complet absorbit după 56 de zile, fără a provoca modificări permanente în mediul 

plăgii. 

 

Contraindicații 

Produsul Monosyn® Quick este contraindicat pentru adaptarea țesuturilor aflate sub tensiune 

si pentru fixarea implanturilor sintetice/biologice. Produsul Monosyn® Quick nu este indicat 

dacă este necesară susţinerea rănilor mai mult de 7 zile. 

Nu se recomandă utilizarea produsului Monosyn® Quick în chirurgia cardiovasculară sau 

neurochirurgie. 

 

Notă de avertizare 

Materialul de sutură poate fi nepotrivit pentru pacienții vârstnici, subnutriți sau debilitați cu 

vindecarea întârziată a rănilor. 

Absorbția întârziată a produsului Monosyn® Quick poate apărea în țesuturi cu alimentare 

slabă cu sânge. 



Nu reutilizați produsul: Pericol de infecție pentru pacienți și/sau utilizatori și afectarea 

funcționalității produsului din cauza reutilizării. 

Risc de rănire, îmbolnăvire sau deces din cauza contaminării și/sau a deteriorării 

funcționalității produsului. 

 

Măsuri de precauție la aplicare 

Trebuie avută mare grijă atunci când lucrați cu produsul Monosyn® Quick pentru a evita orice 

deteriorare prin sertizare și strivire din cauza utilizării instrumentelor chirurgicale, cum ar fi 

penseta și suporturile pentru ac. Utilizatorul care aplică produsul Monosyn® Quick trebuie să 

fie familiarizat cu tehnicile de sutură chirurgicală. 

Trebuie avut grijă pentru a evita deteriorarea acului atunci când utilizați materialul de sutură. 

Prindeți întotdeauna acul într-o secțiune de 1/3 până la ½ din distanța de la capătul de atașare 

a firului până la vârful acului, niciodată la capătul unde este atașat firul sau vârful acului. 

Prinderea acului în zona vârfului acestuia poate afecta performanța de penetrare și poate 

provoca o rupere a acului. Prinderea acului aproape de capătul de atașare a firului poate duce 

la îndoire, rupere. Remodelarea acelor trebuie evitată și aceasta poate duce la pierderea 

rezistenței lor și a rezistenței la îndoire și rupere. Exercitarea unei tensiuni inadecvate asupra 

fixării ac-fibre poate duce la o desprindere a fibrei de ac. De asemenea, trebuie avut grijă 

pentru evitarea rănile cauzate de înțeparea cu ac în momentul în care manevrați acele 

chirurgicale. 

Aruncați acele după utilizare în recipiente special destinate. 

Produsul Monosyn® Quick trebuie utilizat prin aplicarea tehnicilor standard de sutură și 

înnodare chirurgicală, ținând cont de experiența chirurgului cu procedura chirurgicală 

respectivă. 

Trebuie avut grijă ca nodurile să fie poziționate corect și să se asigure o siguranță adecvată a 

nodurilor. Pentru gestionarea rănilor contaminate sau infectate trebuie urmată o practică 

chirurgicală acceptabilă. 

 

Efecte secundare 

Ca și în cazul tuturor celorlalte materiale de sutură, contactul lung cu soluțiile sărate, cum ar fi 

urina și bila, poate duce la litiază. 

Ca și în cazul tuturor suturilor după implantare, pot apărea ocazional o inflamație tranzitorie, 

iritație temporară și infecție la locul plăgii. Ca toate corpurile străine, produsul Monosyn® 

Quick poate potența o infecție existentă. Nu trebuie excluse nicio dehiscența și granularea 

plăgii. Dehiscența plăgii poate provoca sângerări și, ulterior, rezultate cosmetice afectate. 

O rană prost închisă poate provoca un abces, serom, hematom sau necroză, uneori chiar 

însoțite de durere. 

Utilizarea acestei suturi la pacienții cu sensibilități sau alergii la componentele sale poate 

provoca o reacție alergică. 

 

Depozitare 

Monosyn® Quick trebuie păstrat la temperatura camerei. Evitați expunerea prelungită a suturii 

la temperaturi ridicate. 

 

Sterilizare 

Monosyn® Quick este sterilizat cu oxid de etilenă. 



Monosyn® Quick nu trebuie resterilizat. Pachetele deschise, neutilizate sau deteriorate trebuie 

aruncate. 
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Subsemnata, VALERICA PĂTRU, interpret si traducător autorizat pentru limbile 

ENGLEZĂ, FRANCEZĂ şi ITALIANĂ în temeiul autorizaţiei nr. 17602, eliberată de 

Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ 

în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat spre traducere a fost tradus în întregime, fără omisiuni, 

şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul. 
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